Appendix V 
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Calculatronal Errors 
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left blank - see note 1. 
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**Mot possible to calculate TPM (Dry or Wet) since Filter Holder Weight 
figure (Wt After) is impossible. 

NOTES: Explanation of Errors 

1. TPM (Wet):{(31.6062 - 31.4857) x 1000)/5 = 24.1 not 23.7. Therefore, 
TPM (Dry) 24.1 — 3.61 - 1.38 = 19.1. Xt is to be noted that this 
calculation of TPM (Dry) was never'completed on the laboratory sheet 
and. thus not posted to' the summary sheet. The column is not stamped 
deleted. 

2. TPM (Wet): ((32.5994 - 32.4744) x l000)/5'= 25.0 not 24.2. Therefore 
TPM (Dry) 25,0 - 3.83 - 1.43 = 19.7 not 18.9 

3. Nicotine (1.059(0.637 - 1/2(0.255+0.113))500)/171.5 = 1.40 not 1.37 

4. Water ((70.0 v 74.5) - .0721)/(.0337)(5) = 5.15 not 4.60. Therefore, 
TPM Dry) 26.2 - 5.15 - 1.46 = 19.6 not 20.1 

5. Water ((155.6 - 126.5) - .1234)/(.0309)(5) = 5.06 not 3.59. Therefore, 
TPM (dry) 25.6 - 5.06 - 1.36 = 19.2 not 20.7 

6. Water ((145,5 i 12S.7) - .1471)/(.0466)(5) - 4.22 not 5.48. Therefore, 
TPM (Dry) 24.6-- 4.-22 - 1.39 = 19.0 not 17.7 

7. Not possible to calculate TPM (Dry ox-Wet) since Filter Holder Weight 
figure Wt. After, is impossible. 

8. Water {(175.0 i 137.7) -.1841)/(.0503)(5) = 4.32 not 4.98. Therefore 
TPM Dry 27.7 - 4.32 - 1.52 = 21.9 not 21.2 
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Water: ((63.0 — 86.0) 
TPM (Dry) 23.4 - 3.03 
Water: ( (55.0 7 77.5) 
TPM (Dry) 26.2 - 3.86 
Water:((58.5 t 80.7) 
TPM (Dry) 24.6 - 2.99 
TPM (Wet): {(32.5304 
TPM (Dry) 25.3 - 3.85 
Water: (.(63.3 ~ SO) - 
TPM (Dry) 27.5 - 4.23 
Water ((71.0 - 91.8) 
TPM (Dry) 24.7 - 3.96 
Water: { (64.2 t 100) ■ 
TPM (Dry) 22.4 - 2.74 
Nicotine (1.059(0.664 
14.0. 


- .1601)/(.0378)(5) = 3.03 not 3.56. Therefore, 

- 1.28 = 19.1 not 18.6. 

- .0616)/{.0336)(5} = 3.86 not 3.54. Therefore, 

- 1.38 = 21.0 not 21.3 

.1601)/(.0370) (5) = 2.99 not 4.68. Therefore, 

-7 1.37 = 20.2 not 18.6 

32,4038) x 1000)/5 = 25.3 not 24,4. Therefore 

- 1.45 = 20.0 not 19.1 

.1183)/(.0318)(5) = 4.23 not 4.90. Therefore, 

- 1.48 = 21.8 not 21.1 

.0496)/(.0366) (5) = 3.96 not 4.31. Therefore, 

- 1.46 = 19.3 not 19.0 

.0973)/(.0397)(5) = 2.74 not 3.19. Therefore, 

- 1.38 = 18.3 not 17.8 

- 1/2 (0.270 + 0. Ill))500)/(34.3) (5) = 1.46 not 


Water: ((79.7 i 91.9) - .0584)/(.0320)(5) = 5,06 not 4.37. Therefore, 
TPM (Dry) = 25.3 - 5.06 - 1.41 = 18.8 not 19.5. 

TPM (Wet) {(31.5904 - 31.4704) x 1000J/5 = 24.0 not 24.2. Therefore, 
TPM' (Dry) = 24.0 - 3.54 - 1.40 = 19.1 not 19.31 

Water: {(45*2 t 67.9) - .0707)/(.0360){5} = 3.31 not 3.89. Therefore, 
TPM (Dry) 23.3 - 3.31 - 1.37 = 18.6 not 18.0 
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